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	Załącznik nr 6	                                                                                                 
Specyfikacja techniczna analizatora immunoenzymatycznego.


Warunki graniczne (niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty ). 


1. Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą immunoenzymatyczną.
2. Stała gotowość aparatu do pracy. 
3. Aparat niewymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie odczynników, usuwanie zużytych odczynników i materiałów).
4. Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu.
5. Aparat bezigłowy; wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienie oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe, bezpieczne zestawy testowe).
6. Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu).
7. Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym.
8. Stabilna krzywa kalibracyjna wczytywana i przechowywana w pamięci aparatu.
9. Rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie.
10. Możliwość wykonywania badań immunochemicznych, chorób zakaźnych i parametrów hemostazy.
11. Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta.
12. Optymalizacja kosztów oznaczania (koszt jednakowy dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii).




Oświadczam, iż oferowany analizator spełnia powyższe warunki graniczne


                                                       …………………………………………………………………
                                                     Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

